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CATHETERIS FLEXILIS 


E lamellá argenteá conflati emendati , in catheterem 


» è gummi elaftico compofitum preftantid. 


TH ESSE- 6 
ANATOMICO-CHIRURGICA. 


Noxzro 51551м1 funt qui catheterifmum requirunt morbi : 
illi enim veficam , hi vefice collum ; alii urethram, alii urethre 
viciniam ledunt; & precipuz ille divifiones alias etiam fubdi- 
vifiones complectuntur, quas hic fingulas & a 6c 


ж 
explicare non agetediemur ; fed id unum monitum volumus , 
ex illis caufis plurimas adefle que continuò in urerhrá relinqui 
catheterem jubent, quod ni facias, maximus ex frequentiori 
cannule immiflione nafcitur dolor; aut etiam irritatio ex te- 
petito attritu fuborta urethre contradilitatem , aut fenfibili- 
tatem ità concitat, ut mox de novo catheterifmus inftitui nullo 


modo poffit. 5 


Sed fiftule metallic rigiditas ità жото molefta, ut talem 
cannulam ferens commodé nec federe, nec ambulare queat , 
& graviüs infuper aliquando ex hujus ufu nafcitur malum : 
Гере fit enim ut continua folidi catheteris infra pubis arcum 
preffione, hic gangrena corripiatur urethra , quód licet fecun- 
düm varias canalis inflexiones contorqueatur catheter , certis ta- 
men punctis , ut pote cedere & flecti nefcius , magis comprimat. 
14е id apprime ftuduerunt Chirurgi ut, his vitatis incommo- 
dis, canalis tamen artificialis іп urethrá remaneret, & jugiter 
häc ad nutum urinz foras eliminari poffent. Quod optimé 
obtinuerunt ufu catheteris flexilis qui ad varios urethre finus 
fefe accommodare , diverfofque zgri motus & inflexiones per- 
mittere docilis , nec rigiditate, nec immobilitate ledens, pre- 
di&a numquam afferre poteft detrimenta. 


Verúm cùm ea fit artium omnium natura, ut rudes primo 
& informes machine excogitentur, quas longior deindé per- 
poliet ufus, cúm longiüs quandoqué ab inventore diftet qui 
perficit, quàm inventor ipfe ab iis qui fe ipfum preceflerunt, 
ita in omni Chirurgia , & pariter in hoc de quo tractamus 
artificio factum fuit, ut varit ex variä materia, varia compo- 
fitione , variá ftruéturá flexiles catheteres fabricari fuerint , 
quorum alii aliis, vario refpectu, preftant. Sed cùm precipué 
nunc in ufum veniant qui è gummi elaftico componuntur , 
пес ideó tamen omnia que vulgo iis tribuuntur commoda 
prefeferre nobis videantur, de illis differere fert animus , 
caufafque exponere ex quibus cannulis ex tortili dudtilique 
metallo conflatis debetur preftantia. Sed antea , ut meliüs 
utriufque catheteris ufus aut incommoda innotefcant ,-urethrz 
fabricam , finus, & inflexiones, ac praefertim varia que ex 


iE partibus vicinis nafci poffunt impedimenta, Anatomie face 
i ptevia, exponemus, 


EX ANATOMTA 


Colis corpus eft cylindricum corpore cavernofo , & urethra 
compofitum , quod obtegit cutis , & involucrum ligamentofum 
à fufpenforio penis ligamento oriundum: de cute & corpore 
cavernofo , ut pote ad noftrum hoc propofitum minus pertinente, 
filebimus. 

Urethra canalis eft membranaceus à vefice cervice ad ex- 
tremum protenfus glandem ; decem vel duodecim in homine 
pollices longus, in contrarium bis incurvatur, & littere S 
figuram refert : ab ortu ad inferiora pubis fymphyfeos defcen- 
dir, indè ad penis radicem afcendit , demümque ad extremam 
glandem fertur. Tres in partes dividi folet, proftaticam nempé , 
membranaceam , & fpongiofam. Prima quindecim fexdecimve 
lineas extenfa, glandulä proftata reconditur ; fecunda pollicem 
longa, fub cute ponitur ; tertia infrà penem , & in femi canali 
inter corpora cavernofa excavato recumibit. 

Proftata corpus eft glandulofum, caftanex nucis molem re- 
ferens, durum firmumque, folliculis fcatens innumeris, ex 
quibus decem circiter emergunt canaliculi, in urethram, 
propé verumontanum , liquorem effundentes albicantem , vif- 
cofum, lubricandis partibus idoneum, praecipuum feminis in 
a&u venereo vehiculum , ipfiufque feminis in fpadonibus vi- 
carium. 

Pars urethrz membranacea ео attentis confideranda venit, 
quo facilis cathetere duritis hic adadto ledi poffet : cùm enim 
debiliffima fit , non mirum fi devium iter ibi potiffimüm fequa- 
tur immifla in urethram fiftula, . 

Pars fpongiofa textu cellulari circumdatur , fanguini facilé 
pervio, quod fir in erethifmo coitum comitante, tunc enim 
ex fanguinis prefentia ut reliquum colis erigitur. Non eadem 
eft ubique hujus textüs cellularis craffities ; initio copiofior , 
deindé rarior, in glande ad maximam molem crefcit, ipfiufque 
corpus conficit. Initium hujus urethre partis vocatur bulbus, 
corpus videlicet rotundum & elongatum, urethram inferius ап 
ple&ens, & veluti bipartitum cavitate que medium occupat , 
$ antériàs longè protenditur. Hic etiam dug animadvertun= 
tur glandulz Cowperiane feu proftate inferiores dide, quarum 
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exctetorius canalis in utethram aperitur. Secretus ab iis glan- 
dulis liquor proftate liquori fimilis , fimiles ad ufus infervit. 

Interior urethrz cavitas , precipué nobis confideranda, ver- 
fus proftatam latiffima, eminentiam oblongam hic continet 
yerumontanum di&dam, à үейсе collo oriundam , & inferiori 
urethr& parieti adherentem: ad ejus latera hiant canalium 
ejaculatoriorum orificia, & pauld anteriüs duo finus reperiun- 
tur, in quos facil? fefe inferret catheteris roftrum , nifi, ubi 
hic pervenit paululüm , extolleretur. Hinc ad glandis originem 
feré eadem eft urethre diameter : fecundúm | hanc longitu- 
dinem alie reperiuntur adhùc aperture , quz lacune feu 
mucofi dicuntur urethre finus : in glande tandem multim 
augetur cavi diameter, & ided foffa navicularis nominatur. 


ECHIRURGCIA 


Antequäm excogitati fuerint catheteres è gummi elaftico ; 
noviflimis temporibus frequentem in ufum adhibiti, fi cui 
egro relinquendus erat in urethra catheter flexilis, non alio 
utebatur, quàm tubo 2 lamellä argenti іп fpiram contortä con- 
flato , qui fic conficitur. 


Veruculum primo paratur debite craflitiei circà quod la- 
mina argentea, malleo , non igne complanata & elongata in 
fpiram deducitur, & ubi juftam affecuta eft longitudinem , 
argento fufili, non ftanno, ut pote faciliàs in diffolutionem 
abituro , utrique extremitati conferruminatur: ex iis extremi- 
tatibus, altera in quoddam veluti infundibulum definit , cujus 
lateribus annectuntur annuli duo, altera іп fundulum abit hinc 
& inde perforatum, quod fiftule roffrum nominatur. 


Tüm leviori & tenuiori membranulä, gallicé baudruche 
diétá, veftitur cannula, bombycinumque filum fuprà fpiras 
contrarium in fenfum convolvitur, & cera feu unguento ad 
nutum compofito omnia conteguntur. 


Plurima flexilem hunc catheterem fequi dicebantur incom- 
moda vel etiam pericula, undé cannule elaftice, ubi primum 
excogitate. fuerunt, maximo in honore, & pro pretioffimá 
artis inventione habite funt ; fed rebus zquä lance ponderatis, 
forfan elevabuntur commentitia hac vitia, aut facili emen- 
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datione corrigentur ; düm alia in cannularum & gummi elaftico. 
compofitarum ufu detegentur , que nullä arte vinci poffent. 


Sed antequàm ea percurramus vitia, palàm profiteri liceat 
nunquàm nobis in animum veniffe hos catheteres prorfüs & 
omni cafu effe rejiciendos , id unum volumus , ut cauté adhi- 
beantur, & ubi nocivi aut inutiles forent, alteri metallici tu- 
tiorem in ufum veniant. 


Primum & precipuum in eo confiltit vitium, quód textu 
ferico duntaxat dns > fuper additá membranulä tenuiori 
(baudruche) gummi elaftico dein obtegendá. Indè fit ut mel- 
liores fint & flexibiliores , quàm ut debitos ad ufus infervire 
poffint. Enim verd licet mollities & flexibilitas ibi defideretur 2 
quzdam tamen requiritur firmitas & refiftentia , ut femel im- 
mifi in eodem ftatu conftanter remaneagt : quod ut obtineatur 
duplex in ufum venit artificium. Vel enim annulis plurima 
inferuntur fila , que hinc indé fecundum glandem decurrunt , 
& infra ipfius coronam nodo, ші vocant , Chirurgico fimul 
revinciuntur : vel duz fafciole per annulos pariter trajedte , 
deinde bipartite , & circà corpus, & infra femur deducuntur, 
duplicique retinentur nexu. Sed utrumcunque medium elegeris, 
ne tamen fixam immotamque in urethrá cannulam remanfuram 
elle fperaveris ; nam five canalis ipfius & уейсе contractione, 
five variis ægri motibus , fponte fuá quandoqué egeredietur : 
quod celeberr. hujus Collegii Magiftri , D. Caron authoritate 
comprobatur, quodque ipfi non femel vidiffe teftamur. Id fit 
autem ex eo quod per fe jàm flexibilior , calore & humiditate 
canalis magis ас magis emollita, in fe ipfam replicerur, & 
licet alterá extremitate probe conftringatur , altera tamen ex 
urethrá paulatim fefe expediat. қ 


Aliud etiam graviús indè oritur malum quód molliori ftruc- 
сша itd quandoque imminuatur earum cannularum diameter ; 
ut parietibus fibi invicem applicatis , nullus jim urine pateat 
exitus. Adfit, verbi gratiä, durus renitenfque proftate tumor , 
tumoris in urethram & pariter in cannulam compreffione pror- 
füs inutilis evadet cannule ufus; imd etiam, ut vidit jam lau- 
datus celeberr. Magifter, fi magis magifque ingravefcat mic- 
turitio , urethram inter & cannulam potitis quam per ipfum 
cannule cavum ftillabit urina. Item fi in eádem glandula, aut 
in alia qualiber vicinie parte major fuboriatur indammatio, 
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calore nimiúm adaucto mollefcet elafticum gummi, & idem 
prorfüs eveniet. 

Non folim in earum cannularum corpore nafcitur urine 
ejiciende impedimentum , ipfa quandoqué orificia, fi minora 
fint , lotio aditum denegant, facilé enim vefice utinariz muco 
obturantur, nec femper ad ejus vifcofitatem difcutiendam fuf- 
ficiunt ftylus & injedio: fi majora, ога in fe redeunt, repli- 
cantur , & collapfe fubfidunt. Si ipfa cannule extremitas per- 
foratur, circulari foraminis acie leduntur interne canalis mem- 
brane, & indè gravior quandoqué irritatio & inflammatio 
nafcitur ; undé ad latera , ut plurimüm , hiant: fed hic 
etiam novum ingruit incommodum , namqué fi parallela 
fiant, ità imminuitur vis & robur cannule , ur periculum fit 
ne hic difrumpatur , & pars extrema іп veficä remaneat, fu- 
turus citiüs ociüfve infminentis calculi nucleus: fi vario loco 
aperiantur , facilé ingurgitatúr , difficile degurgitatur cannula, 
& zgre admodüm ut fuprà monuimus , artificialem hanc viam 
urina quandoqué ingreditur. 

Ultimum tandem nec minoris momenti periculum fecum 
inferunt cannule & gummi elaftico, quod infundibulum me- 
tallicum , extremitati exteriori annexum, & cannulz retinendz 
dicatum , поп fatis firmiter ipfi cannule adhereat : co- 
chleam quidem habet, que totidem in cannula infculptis 

radibus inferitur, fed quomodd credendum ftriaturis que 

molles & flexibiles primo impulfui facilé cedunt? Fieri igitur 
folet ut non cochlez fpiris, fed folá intrufione retineatur, 
undé patet infidam prorfüs hanc cohzfionem effe judican- 
dam. 

Ex di&is hactenus facilé jam inferri poteft quare antepo- 
nendus nobis videatur catheter flexibilis è metallo confectus. 
Ес quidem , licet ità lentus fit ut in omnes fenfus inflecti & 
contorqueri queat, firmum tamen remanet corpus, integer 
fervatur & ejufdem capacitatis diameter, & uring, muco, 
рші, aliifque humoribus liber utique patet exitus. Sive adfit 
canalis urethre inflammatio , five proftatarum tumor, five 
aliud quodvis. fimile obftaculum, nec calore mollefcit, nec 
fuborto impedimento fubfidet , fed idem femper remanet can- 
nule lumen. Firmiori contextu gaudens, nec zgri motibus , 
nec vefice vel canalis quo continetur contractione à fede {ua 
depellitur. Parallela majoraque foramina nunquàm imminuun- 
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tur, femper urine excipiende inhiant , faciliàfqué , fi muco 
obftruuntur , immiffo ftylo expediri poffunt : infundibulum 
tandem roftrumque corpori firmiter conferruminantur. 


Indè igitur fatis abundé confirmarétur catheteris & metallo 
tortili preftantia, nifi refellenda remanerent nonnulla quz 
huic objecta fuerunt vitia. Di&um enim fuit roffri cum fpiris 
cohafionem licet argento non ftanno confectam , lapfu tamen 
temporis feparari poffe, & maximum indè, quod jim monui 
mus, imminere malum : item exterioris membrane filorum- 
que rupturá, & unguenti feu сеге colliquatione nudas rema- 
nere laminarum {piras, aut etiam quandoqué maximo cum 
ægri detrimento , detorqueri & evolvi. 


Sed hzc omnia unicá eidemque facillimá corte&ione in 
melius mutari poffunt (1). 


Loco fili ferici quod cannulam obyolvit, textilia fila, fufo- 
rum оре, circà veruculum (ut fit in cannulis & gummi elafti- 
co) implicentur, textumque continuum efficiant qui primó 
fpiras aberrare probé vetabit, deinde utrique extremitati fir- 
miter coatCtabitur : totidem enim ibi aperientur obliqua fora- 
mina quot extabunt textús fila, que ibidem trajecta, & in femi 
canali intus excavato decurrentia , aut anfam efformabunt > aut 
nodo conftringentur. Sic nullo imminente periculo, omnia 
commoda compleétetur cannula ё fexili metallo compofita , 
cui novum etiam accedet pretium , fi, pro cerá vel unguento; 
gummi elaftico exterius illinatur. 


Ex his igitur omnibus concludere poffe putamus ità emen- 
datum flexibilem cathererem cannulz € gummi elaftico pref- 
tare, eique omnibus feré cafibus elle anteponendum. 


HAS Thefes , Deo juvante > © prafide M. PETRO-MATHU- 
RINO BOTENTUIT LANGLOIS, Artium 6 hirurgie Ма- 


gifiro, antiquo Scholarum Moderatore > antiquo Schola 
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(1) Hanc emendationem celeberr, jam laudato Magiftro D. Caron ac- 


ceptam. referimus, 
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praölica Profeffore ; Regie Chirurgorum Academia Socio ; 
in Supremo Senatu Patrono , tueri conabitur PETRUS-HU- 
BERTUS-JOSEPHUS FIEFUET Quercetanus , іп almá Uni- 
verfitate Pariftenft Artium Liberalium Magifter , Militarium 
Regis Nofocomiorum nuper Chirurgus , Thefeos Auctor, 
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